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DIN EN 60613:1992-09 (D) 
 
 
Elektrische, thermische und Belastungs-Kennwerte von Drehanoden-Röntgenröhren 
für die medizinische Diagnostik (IEC 60613:1989); Deutsche Fassung EN 60613:1990 
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